
Инструкция по снятию и установке алкотестера Динго В-02 для поверки. 

При снятии и установке алкотестера ДИНГО В-02, система должна быть отключена. Для 

отключения системы нажмите и удерживайте в течение нескольких секунд кнопку на 

рис.1., кнопка выключения и включения  расположена на левом торце снизу HD-экрана. 

Монитор выключится (система отключена). 
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                   Рис.1.                                                                               Открутите 6 винтов. Рис.2 
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      Рис.4.          

ВНИМАНИЕ! Тумблер поз.3 рис.4 при 
подключении алкотестера ДИНГО В-02 к 
системе, переведите в положение PC MODE. 

 

  

 

Порядок отключения разъемов. 
1. Отключите разъем питания 12 В. 

поз. 2 Рис.3. 
2. Отключите  разъем DATA поз. 1 

Рис.3 
 

                       Рис.5                                                                             Тел. +375296714142 

Порядок подключения разъемов. 
1.   Подключите  разъем  DATA  поз. 1 Рис.3 
2.   Подключите разъем питания 12 В.   поз. 

2 Рис.3. 
Соблюдайте полярность на разъеме питания 
согласно Рис.5 

3. Включите систему Рис.1 
 


