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1.1.  СМАД и его преимущества по сравнению с однократным 
измерением АД

Известно, что артериальное давление в условиях жизнедеятельности чело-
века достаточно лабильно, поэтому его разовые измерения не дают полного 
представления о суточных колебаниях этого показателя, в связи с чем про-
гноз и лечение могут быть не вполне адекватны.

Суточное мониторирование АД позволяет:

 • множественность измерений;
 • мониторирование в амбулаторных условиях;
 • возможность ночных измерений;
 • возможность выявления влияния отрицательных психологических фак-

торов на больного;
 • дать более адекватный прогноз;
 • обеспечить суточный контроль АД при медикаментозном лечении.

1.2. Способы измерения АД

1.2.1. Осциллометрический метод

Этот метод основан на анализе осцилляций в манжете. Систолическому 
давлению соответствует наиболее резкое увеличение амплитуды осцилля-
ций, среднему  — максимальный уровень осцилляций, диастолическому  — 
резкое их ослабление.

Недостаток:

 • относительно низкая устойчивость к вибрациям и движениям руки.

1.2.2. Аускультативный метод

Регистрация АД осуществляется при определении тонов Короткова с по-
мощью одного или нескольких микрофонов, расположенных над а. brachialis.

Недостатки:

 • чувствительность к внешним шумам и звукам, зависимость от точности 
расположения микрофона над артерией;

 • необходимость непосредственного контакта манжеты с кожей пациента;
 • определение АД затруднено при слабых тонах Короткова, при выра-

женном «аускультативном провале».
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1.2.3. Оценка электронных приборов для измерения АД по классам точности 
измерения

Существуют международные и  национальные протоколы проверки точ-
ности автоматических измерителей АД. В настоящее время наиболее попу-
лярны протоколы AAMI/ANSI (США) и BHS (Великобритания). В соответ-
ствии с требованием протокола BHS автоматический измеритель АД должен 
иметь класс точности не ниже «B».

Таблица 1.1. Класс точности электронных приборов для измерения АД 
(BHS, 1993)

Класс
точности

Отклонение приборного от экспертного АД

<5 мм рт.ст. <10 мм рт.ст. <15 мм рт.ст.

% % %

А 80 90 95

В 65 85 95

С 45 75 90

Вместе с тем даже самые надежные измерительные приборы могут давать по-
грешность при измерении АД, поэтому для выявления устойчивых отклонений 
показаний системы необходимо в начале исследования провести 2–4 измерения 
АД по Короткову одновременно с прибором для СМАД. В случае выявления 
достоверных, устойчивых различий показателей необходимо добиться их сни-
жения до значений <5 мм рт.ст. (смена манжеты или прибора, места ее наложе-
ния — руки, изменение программы обработки полученных данных).

1.3. Показания к СМАД

 • Диагностика артериальных гипертензий (АГ)

1. Пограничной АГ.
2. Выявление феномена «белого халата».
3. Исследование больных АГ в разной стадии заболевания.
4. Обследование лиц молодого возраста, имеющих факторы риска АГ.

 • Диагностика артериальных гипотензий

1. Обследование больных хронической конституциональной и ортоста-
тической гипотонией.

2. Синкопальные состояния.
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 • Подбор и контроль медикаментозного лечения

1. Подбор оптимальной схемы лечения у больных АГ.
2. Изучение индивидуального суточного ритма АД при медикаментоз-

ном лечении.
3. Оценка эффективности и безопасности фармакотерапии.

1.4. Противопоказания к СМАД

1. Кожные заболевания на плече.
2. Васкулиты.
3. Тромбоцитопатии.
4. Травмы верхних конечностей.
5. Нарушение проходимости, повышенная ригидность артерий верхних 

конечностей.
6. Отсутствие мотивации у пациента к исследованию.

1.5. Общие требования к проведению СМАД

1.5.1. Оптимальные интервалы суточного измерения АД

 • Днем — через 15 мин.
 • Ночью — через 30 мин.
 • При необходимости имеется возможность внеочередной записи АД.

1.5.2. Установка прибора
При осциллометрическом исследовании можно устанавливать манжету 

на необнаженное плечо.

1.5.3. Инструктаж пациента
Для уменьшения количества ошибочных измерений во время монитори-

рования АД имеет значение правильное поведение пациента.
 • Во  время измерения АД рука с  манжетой должна быть расслаблена 

и вытянута вдоль туловища.
 • Если измерение АД начинается во время ходьбы, следует остановиться, 

опустить руку вдоль туловища и подождать конца измерения.
 • Во  время измерения не  разрешается смотреть на  показания прибора, 

так как это может вести к искажению результатов.
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 • Ночью пациенту следует спать, иначе величины ночного АД будут недо-
стоверны.

 • Пациент должен вести подробный дневник, в котором по времени отра-
жаются его действия и самочувствие (см. Приложение).

 • В  день проведения мониторирования АД интенсивные физические на-
грузки исключаются.

1.5.4. Адаптация к СМАД

В первые часы мониторирования АД идет адаптация пациента к проце-
дуре, поэтому первые 2–3 ч лучше исключить из анализа данных (в целом 
желательна запись 24–27 ч, хотя нередко она может быть короче). У эмо-
ционально настроенных пациентов монитор с показаниями АД и частоты 
сердечных сокращений (ЧСС) лучше отключать.

1.5.5. Поведение больного в процессе исследования

Больной должен вести обычный образ жизни.

1.5.6. Дневник исследования

Дневник должен отражать все физические, эмоциональные и умственные 
нагрузки человека на  протяжении всего исследования, четко фиксировать 
периоды сна и бодрствования. Иногда при анализе результата мониторинга 
АД необходимо обсуждение дневника с больным.

На  практике, к  сожалению, дневник исследования больными часто 
совсем не  ведется или  ведется формально, что существенно затрудняет 
оценку полученного результата мониторного наблюдения. В  значитель-
ной мере это связано с недостаточной предварительной разъяснительной 
работой медицинского персонала с больным при его подготовке к  иссле-
дованию.

1.6. Возможные ошибки при проведении СМАД

 • Неправильный подбор манжеты.
 • Смещение манжеты в процессе исследования.
 • Выраженная мерцательная аритмия или частая экстрасистолия.
 • Ошибочное указание времени сна и бодрствования.
 • Отсутствие подробного дневника СМАД.


